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1. Introduccion

Mantenimient
o0 Preventivo

(1)

Mantenimient
o Correctivo

(1) Decision Adoptada a partir de comienzos de 2013 |
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Prestacion Garantizar:
de Perfecto estado de
Asistencia :l'> USO jl>
Sanitaria . .
en Atencion equipam |,er_1to
Primaria electromédico

-

« Diagnostico
(pruebas
diagnosticas)

Afecta:

* Asistencia
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* Vital
importancia:
« Asistencia
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/Asegure:

* Disponibilidad
operativa del
equipo

 Fiabilidad de
resultados de

\medida
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2. Objetivos

C Analizar )

I
e N

Repercusion del
Plan
Mantenimiento
Preventivo (MP) en
Equipos de
Electromedicina
(EEM) adoptado en
2013

1l

averias de EEM,
Mantenimiento
Correctivo (MC) )

CONSEJERIA DE SALUD

disminuye Mantenimiento Correctivo
(MC) con la existencia de
Mantenimiento Preventivo (MP)

Importancia de la disponibilidad de un
parque de EEM con garantias de
correcto estado de uso:
EFICACIA SANITARIA

Gasto econdmico que conlleva el
Mantenimiento de Equipos sometidos
a MP:

EFICIENCIA SANITARIA
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3. Metodologia )

* Alcance: Unidades de gestion Clinica

(U.G.C.) Distrito Sanitario Metropolitano
de Granada (DS MG)

« Ambito Temporal: 2013-2014

e Fases:

Fase |I: Analisis del Mantenimiento Preventivo
Fase Il: Analisis del Mantenimiento Correctivo

Distrito Sanitario de Granada-Metropolitano




3. Metodologia (2)

@e I: Analisis M. Preven@

4 N

A) Comparacion Revisiones
de MP 2013-2014 en cada
U.G.C.

— Listado de MP
planificado y ejecutado

B) Identificacion estado de
los equipos en la BdD
“Inventario de equipos
revisados (MP)” en DS GM

- /
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<Fase II;: Analisis M. Correcti\D

 Calculo MPy MC facturado en
ejercicio diferente a la ejecucion
del mantenimiento

» Verificacion facturas abonadas
por cada U.G.C. en concepto de:
« MC
« MP

* Andlisis de mantenimiento
facturado por tipologia de
Equipos.

~
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Fase I: A) Comparacion Revisiones MP 2013-2014 (U.G.C.) (1)

( Fuentes > ( Acciones/ ¢S )
4

« Fuente 1:
“Listado Equipos
Revisados (MP)
2013”

 Fuente 2:
Listado Equipos
Revisados (MP)
2014 — Comparar
2013”

>

Servicio Andaluz de Salud
uutie  CONSEJERIA DE SALUD

« Comprobaciéon por U.G.C. si los equipos

-

incluidos en Documentos Fuente 1, figuran
revisados en docs. Fuente 2:

¥R Doc. Fuente 1 (MP 2013):

* Eq Revisados 2013y 2014: “OK”

» Revisados 2013y NO incluidos en 2014
(Fuente 2): “NL”

« Otras incidencias (Tabla 1)

* Eq. Listados 2014 (Fuente 2), no
incluidos en Listado 2013 (Fuente 1).

\

)
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Fase I: A) Comparacion Revisiones MP 2013-2014 (U.G.C.) (2)

Tabla 1
Relacidon de Cddigos Listados MP 20132
2013 2014
. Inc. | Enc. | Rev. | Inc. Enc. | Rev.
Clave Descripcion List. List.
(1) (2) | (3) (1) (2) (3)
oK Preventivo realizado en 2013 y 2014, Sl Sl Sl Sl Sl Sl
ML Mo incluido en listado de MP 2014 (no MP). Sl Sl Sl NO - NO
NE Equipos incluidos en MP ambos afios pero
no encontrados en ninguno (sin MP en 2013 | g NO | NO s| NO NO
y 2014)

NP Equipos no encontrados en 2013 (sin MP) y
no incluidos en el listado 2014 (sin MP gl NO | NO NO - NO
2014). Sin MP 2013y 2014

NE4 Equipos con MP 2013 e incluido en listado
MP 2014 pero no encontrado en 2014 (sin = Sl = Sl MNO MO
MP 2014)

EN Equipos incluidos y mantenidos en 2014 (no
significa nueva dotacion, pueden haber NO NO s| gl S|
sustituido a otro equipo).

2014 Equipo Listado ambos afos pero revisado
(MP) s6lo en 2014 Sl NO | SI Sl | S

(1) Inc. List.: Equipo incluido en el listado de MP de la empresa subcontratada.

(2) Enc.: Equipo incluide en el listado de MP y encontrado durante la wvisita para la
realizacion de MP.

(3) REv.: Equipo encontrado vy realizado MP.

W Servicio Andaluz de Salud Distrito Sanitario de Granada-Metropolitano
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Fase I: B) Identificacion estado Equipos BdD “Inventario” (1)

< Fuentes > < Objeto >
P

e Fuente 3:
“Mantenimiento

(doc. Excel)
 Fuente 4:

Equipos DS GM”

Preventivo de EEM”

BdD del “Inventario de

ﬁ> :

Servicio Andaluz de Salud
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Localizacion en la BdD “Invantario
de Equipos” las incidencias
detectadas en los documentes
Fuente 1y Fuente 2

Registrar en cada equipo si ha sido
revisado en 2013 y 2014

En caso de revision si “Apto” o “No
Apto”

Incidencias por
equipo/centro/ejercicio en tabla 2.

\
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Fase I: B) Identificacion estado Equipos BdD “Inventario” (2)

Tabla 2 “Codigos identificativos MP en BdD Inventario”

Codigo Descripcion

Equipo Activo. Se identifican como activo todos los equipos que no tengan
A registrada la fecha de la baja.

I Equipo No Activo, segun criterio descrito en Codigo A.

Sl Equipo REVISADO en el ano correspondiente a la columna

SO Revisado en otro Centro

NO Equipo NO REVISADO en el ano correspondiente a la columna

Equipo sefialado como NO ENCONTRADO en el listado de SEVECO, y
NE por tanto no revisado

Equipo NO incluido en listado de 2014 (no realizado M. Preventivo en
NL dicho afio), pero Si Revisado en 2013

Equipos No encontrados en 2013 (sin MP) y No incluidos en el listado
NP 2014 (sin MP), sin MP nien 2013 nien 2014

Equipos Con MP 2013, incluido en listado 2014 pero no encontrado en
NE4 |2014 (Sin MP 2014)

B Activo en 2014, pero Baja en 2015

W Servicio Andaluz de Salud Distrito Sanitario de Granada-Metropolitano
st CONSEJERIA DE SALUD




Fase IT: Analisis del Mantenimiento Correctivo

p
« MPy MC facturado en ejercicio diferente a

la ejecucion:
« Gasto real del gjercicio
* Importes por U.G.C. en concepto de:

.+ MC
. MP

 Mantenimiento facturado por tipologia de
Equipo:

* Facturacion MP 2013 y 2014 por equipos
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4 Resultados (1)

Tabla 3

Facturacion de MP/MC 2013 y 2014 (de equipos con MP) por tipologia de equipo, descontando intervenciones no
consideradas averias

Mantenimiento Preventivo Mantenimiento Correctivo Total Mantenimiento
EQUIPOS impU |Eq_13| Imp_13 |Eq_14 | Imp_14 JFras_13| MC_13 | Fras_14 | mc_14 2013 2014
AUTOCLAVE 5445 39| 212355 45 2.450,25 2.133 55 2.450,25
DESFIBRILADOR 54,45 152 8.276,40 154 8.385,30 13] 417564 &| 102,19’ 12.452.04 8.487 45
ECOGRAFO 54,45 & 326,70 b 326,70 2| 145,20 326,70 471,90
ELECTROBISTURI 5 A5 22| 1.197.590 22 1.197.50 3 241,56 3| 217.8D 1.439 46 1.415.70
ELECTROCARDICG RAFD 54 45 112| 6.42510 118 6.425,10 19| 531260 121333822 11.737.70 9.763,32
EQUIPD ELECTROESTIMULADOR | 54,45 14 782,30 1z 653,40 2| 13336 762,30 786,76
EQUIPD LASER INFRARROIOS 54 45 16 871,20 14 762,30 2 713,80 2| 193,60 158510 955,890
EQUIPO MICROOMNDAS 5445 18 980,10 17 525,65 2| 1.165,35 1| 544,50 2146 45 1.470.15%
EQUIPO ONMDACORTA 5a.45 12 853,40 12 653,40 3 217,59 3| 700,02 870,99 1.353.42
EQUIPD TERAPLA COMBIMADA 54,45 7 381,15 7| 38115 2 477 60 2| 497,26 858,75 878,41
EQUIPO ULTRASDMIDD 5445 14 762,30 14 762,30 2 227,96 6 72,60° 980,26 834,90
ESPIROMETRO 54,45 23| 1.252.35 23] 1.252,35 4 821,89 21 33731 2.074,24 1.589 66
ESTERILIZADOR 54,45 2 108,90 2 108,50 108,90 108,90
_ SUMA aax 24.12135) aa6{2a.28970p  sof133s5.13) 4§ 6.282, 06X ﬂg‘@)

Importas Ejerc. 2012 abonados 2013 -284.71 -2B4.71

Importas Ejerc. 2012 abonados 2014 375,23 -375,23 375,23 -375,23

Importas Ejerc. 2014 abonados 2015 917 82 91782

IMPORTE REAL DEL EJERCICIO 24.121,35) ﬁ.:aﬂ;\nlg (13.445,65] ( 6.824,65])( 37.567,00 Y 31.109,35 )

DIFERENCIAS _C[163.35] 0 — (5.‘52_1..130‘]? 457,65

Mo incluidas actuaciones de mantenimiento comectivo no consideradas reparaciones (averias), ejemplo. pérdidas de equiposipiezas, rotura por
caida‘accidente y elementos do vida limitada como baterias y cableado.

Servicio Andaluz de Salud Distrito Sanitario de Granada-Metropolitano
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4. Resultados (2)

4 . e
 Se excluye actuaciones de mantenimiento

correctivo gue no son averias propiamente

dichas:

« Peérdidas de equipo/pieza

* Roturas por caida-accidente

* Elementos de vida limitada (baterias,
cableado,...)

* M. Preventivo disminucion del M. Correctivo
del 49,24% en el ejercicio de 2014 respeto a
2013

Servicio Andaluz de Salud Distrito Sanitario de Granada-Metropolitano
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Tabla 4. Resumen Mantenimiento Correctivo y Preventivo
M. Preventivo M. Correctivo
Afio Total
N° Eq Importe N° Fras Importe
2013 443 | 24.121,35 50 | 13.445,65 | 37.567,00
2014 446 | 24.284,70 43 6.824,65 | 31.109,35
Dif. 14-13 (€) 163,35 -6.621,00 -6.457,65
Dif. 14-13 (%) C 0,68% ) (-49,24% )  -17,19%
4 . . ) 4 - . .
Diferencias MC y MP 2013-2014 Mantenimiento Correctivo-Preventivo 2013-2014
30.000 {)/\’ f{?o) 40.000
T
25.000 = e
© 30.000 o
20.000 > v
— o © ©
¥ 15.000 ~ % 20.000 - — -
— K o o
® ~ ~
10.000 — ‘{,\‘9
5.000 10.000 - — & —
: . i ; N
M. Preventivo M. Correctivo 2013 2014
o 2013 m 2014 | B M. Correctivo O M. Preventivo O Total
\_ J -
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5. Conclusiones

Mantenimiento Preventivo:

™= Mayor gasto en M. Preventivo E.E.M. no
conlleva incremento en el gasto global de
mantenimiento de equipos

-

™= Un M. Preventivo eficiente da lugar a una
mayor eficacia del proceso asistencial, al
disponer de mayores garantias respecto al
resultado esperado de los equipos.

(&

™. M. Preventivo deriva en una sensible
disminucion del M. Correctivo.
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